
Fotodocumentador ChemiDoc MP - BIO-RAD 

 
Descrição: Sistema de fotodocumentação para géis e 

membranas capaz de detectar e quantificar reações 

colorimétricas, fluorescentes e quimioluminescentes.   
 

Normas de Utilização: 

1.​ Os agendamentos deverão ser feitos via formulário https://bit.ly/LMU_DECBI, 

com no mínimo 24h de antecedência. 

2.​ Os usuários são responsáveis pelo experimento, principalmente no que se 

refere ao método, materiais e reagentes, e a análise das imagens. 

3.​ É expressamente proibido o uso de pinças e espátulas na bandeja do 

equipamento. Portanto, faz-se necessário a utilização de uma transparência 

plástica para depositar a membrana/gel, evitando assim qualquer contato que 

possa danificar e/ou riscar a bandeja. 

4.​ Por questão de espaço físico, somente será permitida a permanência de três 

usuários no equipamento.  

5.​ Apenas os usuários que receberam treinamento possuem autorização para 

operar o equipamento sozinhos. Caso contrário, será necessário o 

acompanhamento por um dos técnicos do LMU.  

6.​ É proibido o uso de pendrive no equipamento. Os arquivos serão salvos pelo 

técnico e enviados para o e-mail do usuário.  

7.​ Após o término do experimento, a limpeza da bandeja do equipamento deve 

ser feita, única e exclusivamente, com água destilada e lenço macio. 

8.​ Ao final, preencher a ficha de uso do equipamento. 

 

 

Informações adicionais:  

Download do software Image Lab: 
https://www.bio-rad.com/pt-br/product/image-lab-software?ID=KRE6P5E8Z 

https://bit.ly/LMU_DECBI
https://www.bio-rad.com/pt-br/product/image-lab-software?ID=KRE6P5E8Z

